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визнАченнЯ похиБки  
полум’Яно-іонізАційного 
гАзоАнАлізАТорА
Розглянуті принципіальні схеми полум’яно-іонізаційних газоаналізаторів, призначених для 
вимірювання вуглеводнів. Проведено аналіз похибок вимірювальних каналів газоаналізаторів. 
Визначено основні джерела похибок газоаналізаторів та орієнтовно оцінено їх величину. Про-
ведено теоретичний розрахунок сумарної похибки вимірювальних ланцюгів газоаналізаторів 
за вирахуванням метану, що мають різні принципові схеми вимірювання. Обґрунтовано вибір 
оптимальної схеми вимірювання полум’яно-іонізаційного газоаналізатора.
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1. вступ
Вуглеводні відносяться до основних газових домі­
шок, що забруднюють повітря і здійснюють шкідливий 
вплив на здоров’я людини. Вуглеводні поділяються на 
насичені (граничні), ненасичені (олефіни) й ароматичні. 
Всі вуглеводні за виключенням парафінового ряду — 
метану, приймають участь в фотохімічних реакціях при 
утворені «смогу». З’єднання олефінного ряду і арома­
тичного ряду володіють більшою хімічною активніс­
тю ніж парафіни і, відповідно, відіграють більшу роль 
в фотохімічних процесах.
Для автоматичного контролю вуглеводнів в атмос­
фері міста в дійсний час отримав розвиток полум’я­
но­іонізаційний метод, за допомогою якого вимірюється 
сума концентрацій вуглеводневих парів і газів.
Особливістю газоаналізаторів, що призначені для ана­
лізу атмосферного повітря, є необхідність вимірювання 
мікроконцентрацій органічних речовин при безперервно 
змінних атмосферних умовах. Вимірювання концентра­
цій забруднюючих газових домішок в атмосферному 
повітрі являє собою складну науково­технічну задачу.
2.  об’єкт дослідження та його 
технологічний аудит
Об’єкт дослідження — вимірювання концентрацій 
забруднюючих газових домішок в атмосферному повітрі.
При визначені вуглеводнів в атмосферному повітрі 
важливо вимірювати суму реакційних вуглеводнів, що 
вступають в реакцію з оксидами азоту і озоном, та 
утворюють фотохімічний смог. В атмосфері близько 
80–90 % [1] викидів всіх вуглеводнів в атмосферне 
повітря приходиться на долю метану, який є фотохімічно 
інертним. Поняття «реакційні вуглеводні» і «сума вугле­
воднів за вирахуванням метану» в першому наближенні 
вважати тотожними. За останній час розроблено ряд 
газоаналізаторів за вирахуванням метану або ж таких, 
що дозволяють визначити вміст реакційних вуглеводнів.
Головною умовою ефективного використання безпе­
рервно діючого газоаналізатора варто вважати високу 
конструктивну і експлуатаційну метрологічну надійність 
при достатньому рівні точності показань. В залежності 
від умов і цілей застосування, виникає необхідність 
у виборі оптимальної вимірювальної схеми полум’яно­ 
іонізаційного газоаналізатора [2, 3].
3. мета та задачі дослідження
Мета дослідження — визначення похибок полум’я­
но­іонізаційного газоаналізатора та вибір оптимальної 
вимірювальної схеми.
Для досягнення поставленої мети необхідно вико­
нати такі задачі: 
1. Визначити основні джерела похибок вимірюваль­
них каналів газоаналітичних систем.
2. Провести теоретичну оцінку величин похибок 
структурних схем і сумарну додаткову похибку вимі­
рювальних каналів газоаналітичних систем.
3. Визначити оптимальну структурну схему газоа­
налізатора з найменшою основною похибкою.
4. Аналіз літературних даних
Рішення задачі вибору оптимальної вимірювальної 
схеми визначається специфічними умовами роботи окре­
мих вузлів, вимогами до необхідної точності вимірю­
вання [4–6].
Компанія Mine Safety Appliances Co (США) розро­
била газоаналізатор, в якому використовується дифе­
ренційна схема вимірювання [7]. Схема має дві лінії 
подачі для кожного із детекторів. Сигнал з обох по­
лум’яно­іонізаційних детекторів, включених зустрічно. 
Розділення вуглеводнів відбувається в каталітичний 
колонці. Значну частину основної похибки пневматич­
ної схеми такого приладу складає похибка відділення 
метану від загальної суми вуглеводнів.
Компанія Horiba (Японія) [8] випускає газоаналізато­
ри реакційних вуглеводнів в навколишньому середовищі 
з двома лініями подачі проби, одним детектором і одним 
підсилювачем. Основна похибка вимірювання підвищу­
ється за рахунок похибки каталітичного спалювання.
Компанія ЭТЭК (Росія) [9] та Meloy Labs Inc. 
(США) [10] використовує для випуску аналізаторів 
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схему дискретного вимірювання. Дана схема містить 
полум’яно­іонізаційний детектор, каталітичну колон­
ку, підсилювач. Подібна схема вимірювання вимагає 
жорсткої стабілізації неінформативних параметрів. Що 
впливають на покази полум’яно­іонізаційного детектора.
Для визначення оптимальної схеми газоаналізатора 
необхідно конкретне порівняння типів схем з кількісною 
оцінкою їх похибок [2, 11, 12].
5. матеріали та методи дослідження
Газоаналізатори реакційних вуглеводнів містять при­
стрій відділення метану або розділення ненасичених 
і насичених вуглеводнів.
Знайшли застосування два методи відділення метану 
від суми вуглеводнів:
1) поглинання реакційних вуглеводнів за допомогою 
сорбентів (силікагель, активоване вугілля);
2) поглинання за допомогою колонок, в яких відбу­
вається вибіркове каталітичне окиснення вуглеводнів.
Газоаналізатори реакційних вуглеводнів відрізняють­
ся як по способу відділення метану, так і по принци­
піальній схемі вимірювання.
В сучасних газоаналізаторах вуглеводнів за вира­
хуванням метану застосовуються наступні основні прин­
ципові схеми:
1. Диференційна схема вимірювання з двома де­
текторами і одним підсилювачем. Один детектор видає 
сигнал на суму вуглеводнів інший тільки на метан. 
Детектори включені зустрічно і на підсилювач надхо­
дить сигнал, що відповідає значенню суми вуглеводнів 
за вирахуванням метану.
2. Схема вимірювання з одним детектором і одним 
підсилювачем. Пневматична схема працює за принци­
пом переключення потоків аналізуємого повітря на два 
потоки, в одному із яких потік повітря проходить че­
рез пристрій відділення метану при кожному циклу 
вимірювання. Електрична схема приладу містить за­
пам’ятовувач і віднімач сигналів.
3. Схема містить два детектори, два газових бло­
ки, один із яких обладнаний колонкою розділення 
вуглеводнів і двома вимірювальними блоками. Вміст 
реакційних вуглеводнів розраховується із різниці двох 
показників.
5.1. вибір структурної схеми газоаналізатора за вира-
хуванням метану. Полум’яно­іонізаційний газоаналізатор 
складається з значної кількості різноманітних функціо­
нальних елементів і вузлів: пробовідбірник, газопровід, 
генератор водню, відокремлював вологи, фільтр пиловий, 
регулятор тиску, регулятор витрат, ротаметр, реакційна 
камера, камера спалювання, пальник, поляризуючий 
електрод, складна електронна схема і т. д. Всі ці еле­
менти впливають на функцію перетворення і точності 
характеристики приладу [12].
Теоретична оцінка точності характеристик полум’я­
но­іонізаційних детекторів, пристроїв, відділення метану, 
являє собою складну науково­технічну задачу, аналітич­
не рішення якої в повному обсязі не представляється 
можливим.
5.2. Аналіз похибок. Нижче наводиться аналіз похибок 
вимірювальних трактів газоаналізатора, що дозволяє ви­
значити основні джерела похибки і орієнтовно оцінити їх 
величину. При оцінці похибок окремих елементів ланцюга 
вимірювання були використані експериментальні дані, 
а також дані, наявні в опублікованих матеріалах [7–9].
Згідно ГОСТ 13320­81, сумарна похибка приладу 
складається з основної похибки, обумовленої похиб­
ками ланок структурної схеми і сумарної додаткової 
похибки внаслідок впливу неінформативних параметрів 
перетворення.
Проведемо теоретичний розрахунок сумарної похиб­
ки вимірювальних ланцюгів газоаналізаторів вуглеводнів 
за вирахуванням метану, що мають різні принципові 
схеми вимірювання.
Для цього, визначивши статичні характеристики ок­
ремих елементів схеми, знаходимо функцію перетворення 
всього ланцюга. Далі визначаємо відносну ймовірну 
похибку результату вимірювання. Скористуємось ре­
зультатами [13], де приведена формула:
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де R — функція перетворення всіх ланцюгів; X і Y — аргу­
менти функції перетворення; PR  — ймовірна помилка ре­
зультату вимірювання; P Px yi  — похибки аргументів X i Y.
6. результати дослідження
6.1. розрахунок основної похибки диференційного ви-
мірювального ланцюга газоаналізатора з одним підсилю-
вачем. Розраховуємо основну похибку газоаналізатора, 
структурна схема якого зображена на рис. 1. 
Ґрунтуючись на експериментальних даних, приймемо 
в розрахунках похибку відділення рівну 5 % неметано­
вих вуглеводнів. За даними досліджень фірми Meloy 
Lab sInc. (США) наводяться дані, що 98 % неметано­
вих вуглеводнів відділяється за допомогою пристрою 
каталітичної очистки [10].
Для розрахунку вагового вмісту вуглеводневих газів 
можна вважати, що в навколишньому повітрі міститься 
0,72 мг/м3 пропану і 2,16 мг/м3 метану. Витрата ана­
лізованого газу дорівнює 100 мл/хв.
рис. 1. Блок-схема диференційного вимірюваного ланцюга газоаналізатора: ПІД — полум’яно-іонізаційний детектор;  
ЕП — електрометричний підсилювач
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Відносна похибка коефіцієнту відділення метану ста­
новить dК1 4 82= , %. 
Похибка ПІД визначалась експериментально через 
відношення нерівностей величин іонізаційної ефектив­
ності двох детекторів dE =1 38, %.
При проведенні експериментальних досліджень в 
якості вторинного вимірювального перетворювача був 
використаний серійно випущений вольтметр електроме­
тричний ВК2­16. Похибка вимірювання приладу ВК2­16 
складає dК2 10=  %.
Абсолютна похибка вимірювань:
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Відносну похибку вимірювання визначаємо за фор­
мулою (1).
Для отримання відносної похибки розділимо обидві 
частини рівняння (2) на jзаг2 :
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Таким чином, основна приведена похибка ланцюга 
вимірювання dосн = 105 21, =10,26 %.
Визначимо додаткову похибку для ланцюга вимі­
рювання (рис. 1).
Додаткова похибка в основному залежить від точності 
підтримки витрати водню. Похибка ПІД залежить від 
вимірювання атмосферного тиску, температури, воло­
гості вмісту проби, відносної вологості і т. д. Вони 
компенсуються на вході електрометричного підсилювача.
При зміни витрати водню на 2 % від номінального 
значення 30 мл/хв, приведена похибка корисного сиг­
налу складає d dдод = =H2 1 5, %.
6.2. похибка диференційного ланцюга вимірювання 
газоаналізатора з двома підсилювачами. Розглянемо по­
хибку диференційного ланцюга вимірювання газоаналі­
затора, яка включає два електрометричних підсилювача. 
Блок­схема вимірюваного ланцюга приведена на рис. 2.
На відміну від випадку з одним підсилювачем вважає­
мо, що мультиплікативна похибка від нерівності іоніза­
ційної ефективності ПІД відсутня, так як є можливість 
компенсувати її регулюванням коефіцієнтів підсилення 
першого і другого детекторів.
Тоді абсолютна похибка вимірювання:
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Для отримання відносної похибки розділимо обидві 
частини рівняння на jзаг2 . Відносна похибка станови­
тиме:
P P P P
PG
j
j
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2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
0 121 0 121
0 121
= + + +
+
, ,
,
Π
Π
G
P
K
P
G
G
заг
К заг
заг
2
2
2
2
2
2
20 42 0 42+
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+
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=
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, ,
= ( ) + + +( )+ +( )+0 5 0 121 10 4 82 2 0 42 10 2 59 252 2 2 2 2 2, , , , , .  (5)
Відносна приведена похибка ланцюга вимірювання 
схеми, яка показана на рис. 2, становитиме:
d jj
j
заг
заг
заг
= = =
P 2
2 59 25 7 7, , %.
Додаткова похибка ланцюга вимірювання, приведена 
на рис. 2, як і для схеми на рис. 1, в основному зале­
жить від точності витрати водню dдод =1 5, %. 
6.3. визначення похибки вимірювального ланцюга газо-
аналізатора, що включає адсорбуючий пристрій. Визна­
чимо похибки системи вимірювання, що включає адсор­
буючий пристрій, перемикання газових потоків і схему 
запам’ятовування результату вимірювання. Блок схема 
ланцюга вимірювання наведена на рис. 3.
рис. 2. Блок-схема диференційного вимірювального ланцюга газоаналізатора з двома електрометричними підсилювачами
рис. 3. Блок-схема вимірюваного ланцюга газоаналізатора з адсорбуючим пристроєм
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Застосування колонки з адсорбентом знижує похибку 
відділення метану від інших вуглеводнів.
З урахуванням домішок, присутніх на сорбенті після 
продувки, цю похибку на підставі експериментальних 
даних приймемо рівною 1 %, тобто dКном =1% .
При обчисленні похибки запам’ятовуючого пристрою 
обмежимося розглядом умовної комірки пам’яті, що 
включає в себе RC­ланцюг. Вважаємо, що додаткові 
пристрої, що забезпечують зберігання, видачу і порів­
няння сигналів електрометричного підсилювача, мають 
у порівнянні з вказаною коміркою малі похибки.
Відносна похибка вимірювання:
j d d
d d
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2
2
2
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2
2
1
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2
2
2
1
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 ⋅ =H d
= + + ( ) + + + ( ) =10 0 11 0 5 0 11 2 0 43 11 104 882 2 2 2, , , , , , .  (6)
Основна відносна похибка схеми вимірювання, по­
казана на рис. 3, складає , , %.djзаг = =104 88 10 24
Визначимо сумарну додаткову похибку схеми ви­
мірювання, наведеної на рис. 3.
Похибкою вимірювання витрати повітря для горіння 
можна знехтувати, бо до складу аналізованого газу вхо­
дить кисень, що підтримує горіння. Експериментально 
встановлено, що для ПІД коаксіальної концентрації 
вплив витрати повітря для горіння на корисний сигнал 
дуже малий.
Як уже зазначалося, похибка вимірюваної величи­
ни від вимірювання витрати водню в межах допуску 
пневматичних пристроїв становить dH2 1 5= , %.
Похибка підтримки витрати водню в пневматичних 
пристроях від зміни атмосферного тиску виражається 
у відносному зміні корисного сигналу при коливаннях 
тиску від 680 до 785 мм. рт. ст. і відповідно експери­
ментальним даним dтиск = 0 28, % .
Похибка від зміни навколишньої температури ви­
значимо експериментально, враховуючи, що точність 
підтримки температури в термостаті детекторів в діапа­
зоні від +10 °C до +35 °C зберігається на рівні ± 0,5 °C, 
складає dt = 0 62, %.
Похибка від зміни відновної вологості від 10 до 
50 % зміни навколишнього повітря при t = +40 °C 
складає dвол = 4 65, %  [14].
Похибка вихідного сигналу від зміни іонізаційної 
ефективності ПІД при коливанні атмосферного тиску 
від 760 до 680 мм. рт. ст. складає 18 %.
Сумарна додаткова похибка вимірюваного ланцюга 
газоаналізатора, приведена на рис. 3 складає:
d d d d d dдод тиск вол тиску ПІД= ± + + + + =H22 2 2 2 2t
= ± + + + + =1 5 0 28 0 62 4 65 18 18 632 2 2 2 2, , , , , %.  (7)
Відповідно до проведеного аналізу визначено харак­
терні похибки, які впливають на точність вимірювання. 
Для схеми з одним ПІД характерна велика додаткова 
похибка, зумовлена зміною навколишньої температу­
ри, атмосферним тиском, вологістю проби, відносною 
вологіс тю, витратою допоміжних газів і т. п. При вимі­
рюванні вуглеводнів в атмосфері схема з одним детек­
тором може забезпечувати лише дискретне вимірювання.
З використанням диференційного включення ПІД 
відбувається компенсація додаткових похибок первинних 
перетворювачів, які включені зустрічно. Використання 
в цьому випадку колонок з каталітичним розділенням, 
що забезпечують безперервний аналіз реакційних вуг­
леводнів, приводить до суттєвого збільшення основної 
похибки приладу за рахунок неповного відділення метану 
від загальної суми вуглеводнів. Основна похибка при­
ладу можу збільшуватися за рахунок можливої різності 
величин іонізаційної ефективності полум’яно­іонізацій­
них детекторів (мультиплікативна похибка).
При використанні диференційної схеми з двома 
електрометричними підсилювачами мультиплікативна 
похибка полум’яно­іонізаційних детекторів знижуєть­
ся за рахунок регулювання коефіцієнтів підсилення 
в кожному із вимірювальних каналів.
7. sWoT-аналіз результатів дослідження
Проведення теоретичного розрахунку сумарної по­
хибки дозволяє визначити основні джерела похибок 
вимірювальних ланцюгів газоаналізаторів вуглеводнів 
і орієнтовно оцінити їх величини. Врахування отри­
маних даних дозволяє мінімізувати витрати в процесі 
вибору, розробки та вдосконалення аналітичних систем.
Вимірювальні канали розглянутих схем мають еле­
менти, властивості яких недостатньо вивчені і їх теоре­
тична оцінка в повному обсязі не являється можливою. 
Точна оцінка таких елементів остаточно визначається 
на основі експериментальних досліджень.
Аналіз похибок вимірювальних ланцюгів газоаналіза­
торів дозволяє при розробці газоаналізатора корегувати 
і вдосконалювати елементи вибраної схеми з ціллю 
досягнення найменшої похибки вимірювання.
Вихідні параметри елементів вимірювальних сис­
тем в значному ступені залежать від зміни вхідних не­
інформативних величин і піддається впливу температури, 
витрати газів, атмосферного тиску, концентрації кисню 
в пробі, тому теоретична оцінка характеристик точності 
полум’яно­іонізаційного газоаналізатора являє собою 
складну науково­технічну задачу.
8. висновки
1. Визначено, що основними джерелами похибки 
для схеми з одним ПІД є додаткова похибка, зумов­
лена зміною навколишньої температури, атмосферним 
тиском, вологістю проби, відносною вологістю, витратою 
допоміжних газів, похибкою відділення метану, харак­
теристиками полум’яно­іонізаційного детектора.
2. Згідно проведеним теоретичним розрахункам, ос­
новна похибка диференційної схеми вимірювання з  вдо­
ма електрометричними підсилювачами складає 7,7 %. 
Величини основних похибок диференціальної схеми 
вимірювання з одним підсилювачем і схеми з одним 
детектором і адсорбуючим пристроєм близькі між собою 
і складають 10,26 % і 10,24 % відповідно. Для останньої 
схеми вимірювання, однак, характерна наявність великої 
додаткової похибки, обумовленої впливом неінформа­
тивних параметрів вимірювання на корисний сигнал 
полум’яно­іонізаційного детектора і складає 18,63 %.
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3. Визначено, що із розглянутих структурних схем 
газоаналізаторів, оптимальною, з найменшою основною 
похибкою є диференційна схема вимірювання з вдома 
електрометричними підсилювачами.
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опреДеление погрешносТи плАменно-ионизАционного 
гАзоАнАлизАТорА
Рассмотрены принципиальные схемы пламенно­иониза­
ционных газоанализаторов, предназначенных для измерения 
углеводородов. Проведен анализ погрешностей измерительных 
каналов газоанализатора. Определены основные источники по­
грешностей газоанализатора и ориентировочно оценена их 
величина. Проведен теоретический расчет суммарной погреш­
ности измерительных цепей газоанализаторов за вычетом ме­
тана, имеющих различные принципиальные схемы измерения. 
Обоснован выбор оптимальной схемы измерения пламенно­
ионизационного газоанализатора.
ключевые слова: измерения углеводородов, метан, детек­
тор, пламенно­ионизационный газоанализатор, погрешности 
измерительных каналов газоанализатора.
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